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ANALYSES IMTtfTINOLOGlQlI ES SUR L'AXSYM 


Pour le blanc urinaire et !es fehantilLons : 300 mL minimum de chaque urine, k ia microi>ipette ou 
niveau "bas" du controle p bCG (r6f interne : AXR06-AB). 

E. :. B04 : 123/12 123456 >. C^e .*.r««,n-4 ; poru* B, 4ch,,«o. 123456 de nu,n*ro ■*« >a^ 

Replacer le portolr sur son carrousel. 

- S'assurer que I'appareil dispose de suffisamment de cartouches de reac^on pour effectuer tes analyses 
demand6es. Sinon, en ajouler. 

- Lancer I'analyse au moyen de la touche verte "Lancer" 
. Placer les lubes contenant le reste d'urine et les contr6les i +4'C. 


SPECIMEN 


M^. cnnt t«»rTnin6*>s TAXSYM imprlme automatiquement un rapport de resultats 
rC'elSSorir-rdl^^Ssr„L «'^lo„s de ,«ur. .-LEC^ (d.pi=.ag, rap*, 

OU 1-LEC-06B (verification). 


Lorsque ^automate refuse .de ^^"f^^,^;^^^^^ ^^ ..^^^^ ^^,3 3oit in^prime. 

- Analyse p hCG . dilution avec le Specimen Diluent Dil-AB. 


Si un r6sultat est obtenu, ne pas oublier de le multiplier par 2. 
Si I'analyse est de nouveau impossible, imprimer I exception. 


A Tissue des analyses : 

- Jeler les oodets 6chanti!lons dans un container jaune. 

- Effectuer les maintenances nfeessaires selon 1 mstniction l-M-n. 
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